
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 

Rua José Antônio de Campos nº 250 – Centro – Registro/SP 

Tel. 13-3828-1000 

C.N.PJ. 45.685.872/0001-79 

1ª ATA DE JULGAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/2019 
 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA 
AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, HOSPITALARES E 
EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES 
BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. 
 

PREÂMBULO 
 
Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, reuniram-
se na Prefeitura Municipal de Registro, na Secretaria Municipal de Administração – sala de 
licitações, sito a Rua José Antônio de Campos n° 250 - Centro, os senhores CLAUDICIR ALVES 
VASSÃO (Pregoeiro), DANIEL APARECIDO DOS SANTOS, DÉBORA SILVANO DE CAMARGO, ELISA 
CRISTINA DE OLIVEIRA PUPO, LUCAS FELIPE FERRAZ, MARJORIE YURI TAMASHIRO, RAFAEL 
KAWAN PONSONI DE SOUSA e YLANA CAROLINE GONÇALVES MACHADO (Equipe de Apoio), 
MARIA CONSUELO LEMES e RENATO QUERUBIM ANDRADES (Equipe Técnica) e RUBENS 
MARIANO (técnico-contábil), nomeados pelo Senhor Prefeito Municipal, conforme Portarias nº 001/2019, 

003/2019 e 010/2019 de 03/01/2019 e Portaria 059/2019 de 20/08/2019 para julgamento das Amostras. 
 
Aberta a sessão, foi observada a ausência de interessados à sessão de análise. Ato contínuo, a 
Equipe Técnica procedeu à análise das amostras apresentadas, sendo verificado a 
compatibilidade destas com os descritivos constantes do edital, conforme relatório de análise, 
que consta aos autos do processo. 
 

1ª ANÁLISE DE AMOSTRAS - P.E. Nº 075/2019b 

EMPRESA ITEM DESCRIÇÃO UNID MARCA MODELO SITUAÇÃO MOTIVO 

OPEN FARMA 
COMÉRCIO DE 

PRODUTOS 
HOSPITALARES 

LTDA 

1 

030.36.01660 - Agulha hipodérmica descartável, calibre 25 X 
7, corpo de aço inox, siliconizada, bisel longo, trifacetado, 
nivelada e polida, ponta aguçada, canhão em plástico na cor 
conforme padrão universal, com dispositivo de segurança. 
Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico 
transparente que permita visualização do conteúdo. Estéril, 
com data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou 
prazo de validade. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar 
CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) 
meses a partir da data de entrega. Reembalada em caixa com 
100 peças. Apresentar amostra. 

UN SR 
NÃO SE 
APLICA 

Reprovado 
Não apresentou 
documentos e 

amostra. 

OPEN FARMA 
COMÉRCIO DE 

PRODUTOS 
HOSPITALARES 

LTDA 

2 

030.36.01661 - Agulha hipodérmica descartável, calibre 25 X 
8, corpo de aço inox, siliconizada, bisel longo, trifacetado, 
nivelada e polida, ponta aguçada, canhão em plástico na cor 
conforme padrão universal, com dispositivo de segurança. 
Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico 
transparente que permita visualização do conteúdo. Estéril, 
com data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou 
prazo de validade. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar 
CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) 
meses a partir da data de entrega. Reembalada em caixa com 
100 peças. Apresentar amostra. 

UN SR 
NÃO SE 
APLICA 

Reprovado 
Não apresentou 
documentos e 

amostra. 
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OPEN FARMA 
COMÉRCIO DE 

PRODUTOS 
HOSPITALARES 

LTDA 

3 

030.36.01662 - Agulha hipodérmica descartável, calibre 30 x 
7, corpo de aço inox, siliconizada, bisel longo, trifacetado, 
nivelada e polida, ponta aguçada, canhão em plástico na cor 
conforme padrão universal, com dispositivo de segurança. 
Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico 
transparente que permita visualização do conteúdo. Estéril, 
com data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou 
prazo de validade. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar 
CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) 
meses a partir da data de entrega. Reembalada em caixa com 
100 peças. Apresentar amostra. 

UN SR 
NÃO SE 
APLICA 

Reprovado 
Não apresentou 
documentos e 

amostra. 

OPEN FARMA 
COMÉRCIO DE 

PRODUTOS 
HOSPITALARES 

LTDA 

4 

030.36.01663 - Agulha hipodérmica descartável, calibre 30 X 
8, corpo de aço inox, siliconizada, bisel longo, trifacetado, 
nivelada e polida, ponta aguçada, canhão em plástico na cor 
conforme padrão universal, com dispositivo de segurança. 
Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico 
transparente que permita visualização do conteúdo. Estéril, 
com data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou 
prazo de validade. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar 
CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) 
meses a partir da data de entrega. Reembalada em caixa com 
100 peças. Apresentar amostra. 

UN SR 
NÃO SE 
APLICA 

Reprovado 
Não apresentou 
documentos e 

amostra. 

OPEN FARMA 
COMÉRCIO DE 

PRODUTOS 
HOSPITALARES 

LTDA 

5 

030.36.01664 - Agulha hipodérmica descartável, calibre 40 x 
12, corpo de aço inox, siliconizada, bisel longo, trifacetado, 
nivelada e polida, ponta aguçada, canhão em plástico na cor 
conforme padrão universal, com dispositivo de segurança. 
Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico 
transparente que permita visualização do conteúdo. Estéril, 
com data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou 
prazo de validade. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar 
CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) 
meses a partir da data de entrega. Reembalada em caixa com 
100 peças. Apresentar amostra. 

UN SR 
NÃO SE 
APLICA 

Reprovado 
Não apresentou 
documentos e 

amostra. 

VALLEMED 
COMERCIAL 

EIRELI 
6 

030.36.01665 - Agulha para coleta de sangue à vácuo, 
múltipla 25 x 7 22g1, estéril, bisel trifacetado, siliconizada, com 
dispositivo de segurança, embalada individualmente com 
dados de identificação. Data de validade de esterilização, data 
de fabricação e/ou prazo de validade. Registro no 
M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. Reembalada em caixa com 
100 peças, resistentes aos processos de manuseio, fechado 
adequadamente, capaz de manter sua integridade. O prazo de 
validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data 
de entrega. Apresentar amostra. 

UN 
LABOR 
IMPORT 

  Aprovada   

VALLEMED 
COMERCIAL 

EIRELI 
7 

030.36.01666 - Agulha para coleta de sangue à vácuo, 
múltipla 25 x 8 21g1, estéril, bisel trifacetado, siliconizada, com 
dispositivo de segurança, embalada individualmente com 
dados de identificação. Data de validade de esterilização, data 
de fabricação e/ou prazo de validade.Registro no 
M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. Reembalada em caixa com 
100 peças, resistentes aos processos de manuseio, fechado 
adequadamente, capaz de manter sua integridade. O prazo de 
validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data 
de entrega. Apresentar amostra. 

UN 
LABOR 
IMPORT 

  Aprovada   

VALLEMED 
COMERCIAL 

EIRELI 
8 

030.36.01667 - Álcool etílico 70% frasco com 1 litro.Registro 
no MS/ANVISA. Apresentar catálogo. 

UN ITAJÁ   Aprovado   

LUMAR 
COMERCIO DE 

PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS 

LTDA. 

9 

030.36.01669 - Algodão hidrófilo: formado por tiras de manta 
de fibras de algodão enrolada pesando 500 gramas. O produto 
deve ter aspecto uniforme, sem grumos, sem substâncias 
estranhas e sem alvejante óptico, na cor branca. Embalagem 
resistente que mantenha a integridade do produto até o 
momento de sua utilização, trazendo externamente os dados 
de identificação e procedência, nº de lote, data de fabricação, 
e/ou prazo de validade, e nº do registro no MS - Unidade. 
Apresentar amostra. 

UN Nortextil 
ALGODAO 

500G NEVOA 
Reprovado 

Não apresentou 
amostra. 

CRISMED 
COMERCIAL 

HOSPITALAR TDA 
13 

030.36.01823 - AVENTAL DESCARTÁVEL, SEM MANGA, 
GRAMATURA 30 A 50 M2, NA COR AZUL, 

CONFECCIONADO EM TNT 100% POLIPROPILENO 
ATÓXICO E HIPOALÉRGICO. COMPRIMENTO 
APROXIMADO: 100 CENTÍMETROS. PRODUTO DE USO 
ÚNICO. TAMANHO ÚNICO. VALIDADE: 02 ANOS A PARTIR 
DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR AMOSTRA. 

UN HNDESC PCT C/ 10 UN Aprovado   
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CRISMED 
COMERCIAL 

HOSPITALAR TDA 
15 

030.36.01824 - AVENTAL DESCARTÁVEL, SEM MANGA, 
GRAMATURA 30 A 50 M2, NA COR ROSA, 
CONFECCIONADO EM TNT 100% POLIPROPILENO 
ATÓXICO E HIPOALÉRGICO. COMPRIMENTO 
APROXIMADO: 100 CENTÍMETROS. PRODUTO DE USO 
ÚNICO. TAMANHO ÚNICO. VALIDADE: 02 ANOS A PARTIR 
DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR AMOSTRA. 

UN HNDESC PCT C/ 10 UN Aprovado   

VALLEMED 
COMERCIAL 

EIRELI 
16 

030.36.01118 - Bacia redonda em aço inox dimensão: 32cm x 
6,5cm, capacidade: 3.100ml. Apresentar catálogo. 

UN FORTINOX   Aprvado   

M.K.R. COMERCIO 
DE 

EQUIPAMENTOS 
EIRELI 

17 

052.08.00289 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - 
Balança eletrônica digital de peso e medida de pessoas 
(altura) com capacidade para 200 kg; display tipo LCD com no 
mínimo 6 dígitos; plataforma de aço carbono 1020, tapete em 
borracha antiderrapante; pés reguláveis em borracha 
sintética; chave seletora de tensão: 110/220V. Garantia no 
mínimo, 01 ano. Registro no INMETRO, Registro Ministério da 
Saúde. Apresentar catálogo 

UN LIDER P200C Aprovado   

VALLEMED 
COMERCIAL 

EIRELI 
31 

030.36.01676 - Cateter nasal tipo óculos Adulto estéril, para 
administração de oxigênio, flexível, anatômico, com sistema 
de fixação que não cause desconforto. Embalagem individual, 
com dados de identificação, procedência, data e tipo de 
esterilização e data validade (não prazo de validade) em local 
de fácil visibilidade. Apresentar amostra. 

UN MEDSONDA   Aprovado   

CIRURGICA 
UNIÃO LTDA 

33 

030.36.01680 - Colar Cervical ajustável Adulto. Estrutura 
confeccionada em polietileno, com acolchoamento em EVA 
não absorvente e anti-mancha, o sistema de ajuste do tipo 
cremalheira com travamento duplo, radiotranslucido, apoio de 
mento retrátil pré-moldado para ajustar ao queixo, podendo 
ser dobrado para liberar o acesso a boca do paciente, velcro 
para ajuste, com abertura traqueal e regulagem de tamanho. 
Botão de segurança que permite total fixação da regulagem. 
Dimensões mínimas: velcro 5x22(cm); altura anterior 11 a 16; 
altura posterior 18cm; abertura frontal 6 a 11x8cm. 
Embalagem individual, com dados de identificação e 
procedência e tempo de validade. Apresentar amostra. 

UN AMBU AMBU Aprovado   

CIRURGICA 
UNIÃO LTDA 

34 

030.36.01681 - Colar cervical para resgate, articulável, 
confeccionado externamente em plástico resistente, em cor 
branca, e internamente E.V.A. estando este fixado a parte 
plástica com botões de pressão em plástico, proporcionando 
conforto ao paciente com abertura para traqueostomia, apoio 
de mento e abertura em velcro na lateral esquerda, sendo os 
velcro em cores variadas conforme o tamanho - tamanho PP. 
Embalagem individual, com dados de identificação e 
procedência e tempo de validade. Apresentar amostra. 

UN MARIMAR MARIMAR Aprovado   

CIRURGICA 
UNIÃO LTDA 

35 

030.36.01682 - Colar cervical para resgate, articulável, 
confeccionado externamente em plástico resistente, em cor 
branca, e internamente E.V.A. estando este fixado a parte 
plástica com botões de pressão em plástico, proporcionando 
conforto ao paciente com abertura para traqueostomia, apoio 
de mento e abertura em velcro na lateral esquerda, sendo os 
velcros em cores variadas conforme o tamanho - tamanho G. 
Embalagem individual, com dados de identificação e 
procedência e tempo de validade. Apresentar amostra. 

UN MARIMAR MARIMAR Aprovado   

CIRURGICA 
UNIÃO LTDA 

36 

030.36.01683 - Colar cervical para resgate, articulável, 
confeccionado externamente em plástico resistente, em cor 
branca, e internamente E.V.A. estando este fixado a parte 
plástica com botões de pressão em plástico, proporcionando 
conforto ao paciente com abertura para traqueostomia, apoio 
de mento e abertura em velcro na lateral esquerda, sendo os 
velcros em cores variadas conforme o tamanho - tamanho M. 
Embalagem individual, com dados de identificação e 
procedência e tempo de validade. Apresentar amostra. 

UN MARIMAR MARIMAR Aprovado   

CIRURGICA 
UNIÃO LTDA 

37 

030.36.01684 - Colar cervical para resgate, articulável, 
confeccionado externamente em plástico resistente, em cor 
branca, e internamente E.V.A. estando este fixado a parte 
plástica com botões de pressão em plástico, proporcionando 
conforto ao paciente com abertura para traqueostomia, apoio 
de mento e abertura em velcro na lateral esquerda, sendo os 
velcros em cores variadas conforme o tamanho - tamanho P. 
Embalagem individual, com dados de identificação e 
procedência e tempo de validade. Apresentar amostra. 

UN MARIMAR MARIMAR Aprovado   
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CIRURGICA 
UNIÃO LTDA 

38 

030.36.01685 - Colar Cervical: Infantil. Estrutura 
confeccionada em polietileno, com acolchoamento em EVA 
não absorvente e anti-mancha, o sistema de ajuste do tipo 
cremalheira com travamento duplo, radiotranslucido, apoio de 
mento retrátil pré-moldado para ajustar ao queixo, podendo 
ser dobrado para liberar o acesso a boca do paciente, velcro 
para ajuste, com abertura traqueal e regulagem de tamanho. 
Botão de segurança que permite total fixação da regulagem. 
Embalagem individual, com dados de identificação e 
procedência e tempo de validade. Apresentar amostra. 

UN MARIMAR MARIMAR Aprovado   

VALLEMED 
COMERCIAL 

EIRELI 
39 

030.36.01774 - Colchão caixa de ovo - Medidas aproximadas: 
1,88x0,88x0,07 - d-33. Apresentar catálogo. 

UN SANKONFORT   Aprovado   

CIRURGICA 
UNIÃO LTDA 

40 

030.36.01686 - Coletor de urina infantil feminino, descartável, 
estéril,confeccionado em plástico atóxico, transparente, 
retangular com orifício central, oval no terço superior, 
circundado por massa adesiva hipoalérgica, com a face 
adesiva protegida, apresentando adesividade eficiente e 
resistente à umidade e que não deixe resíduos após a 
remoção. O coletor deve ter capacidade para 100ml, 
apresentar graduação gravada a cada 10ml, livre de furos e 
com as bordas seladas, sendo capaz de suportar o volume 
sem vazamento ou desprendimentos. Embalagem individual 
íntegra, com selagem eficiente que garanta a integridade do 
produto até o momento de sua utilização, trazendo 
externamente os dados de identificação, procedência, número 
do lote, método, com data de validade de esterilização, data 
de fabricação e/ou prazo de validade. Registro no 
M.S./ANVISA. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 
meses a partir da data de entrega. EMBALAGEM: Os produtos 
ofertados deverão ser acondicionados garantindo sua 
integridade até o uso. Apresentar amostra. 

UN ADVANTIVE ADVANTIVE Aprovado   

CIRURGICA 
UNIÃO LTDA 

41 

030.36.01687 - Coletor de urina infantil masculino, 
descartável, estéril,confeccionado em plástico atóxico, 
transparente, retangular com orifício central, oval no terço 
superior, circundado por massa adesiva hipoalérgica, com a 
face adesiva protegida, apresentando adesividade eficiente e 
resistente à umidade e que não deixe resíduos após a 
remoção. O coletor deve ter capacidade para 100ml, 
apresentar graduação gravada a cada 10ml, livre de furos e 
com as bordas seladas, sendo capaz de suportar o volume 
sem vazamento ou desprendimentos. Embalagem individual 
integra, com selagem eficiente que garanta a integridade do 
produto até o momento de sua utilização, trazendo 
externamente os dados de identificação, procedência, número 
do lote, método, com data de validade de esterilização, data 
de fabricação e/ou prazo de validade.Registro no 
M.S./ANVISA. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 
meses a partir da data de entrega. EMBALAGEM: Os produtos 
ofertados deverão ser acondicionados garantindo sua 

integridade até o uso. Apresentar amostra. 

UN ADVANTIVE ADVANTIVE Aprovado   

VALLEMED 
COMERCIAL 

EIRELI 
42 

030.36.01688 - Coletor de urina sistema aberto confeccionado 
em polietileno , frasco graduado de 100/100ml com 
capacidade aproximada de 2000ml, com sistema de encaixe 
em PVC flexível. Extensão em PVC flexivel, com pinça plana 
corta-fluxo,conector para sonda ou coletor peniano e alça para 
transporte e fixação. Embalado individualmente em invólucro 
plástico totalmente selado. Com dados de identificação, 
procedência, nº do lote e data de fabricação em local de fácil 
visibilidade. Apresentar amostra. 

UN MEDGRAM   Reprovado 

Não atende ao 
descritivo. 

Apresenta SACO 
coletor não 

FRASCO coletor. 
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CIRURGICA 
FERNANDES 

43 

030.36.01689 - Coletor de urina, sistema fechado estéril, 
descartável, capacidade para 2000 ml com escalas de 
graduação para pequenos e grandes volumes, confeccionada 
em material resistente branco na face posterior e transparente 
na anterior, selamento contínuo e resistente, sistema de fluxo 
contínuo de drenagem e fundo achatado para completo 
esvaziamento; válvula anti-refluxo, conector universal com 
ponto de coleta para amostra com tampa protetora, tubo 
extensor, alça de sustentação e sistema de fixação à maca, 
apoio para deambulação. Tubo externo de drenagem com 
sistema prático de fixação à bolsa para proteção da ponta, 
pinça corta fluxo de fechamento de material resistente ao 
manuseio com denteamento suficientemente profundo para 
garantir vedação completa da drenagem. Embalado 
individualmente em papel grau cirúrgico de fácil abertura. 
Embalagem individual estéril, com data de validade de 
esterilização, data de fabricação e/ou prazo de 
validade.Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. 
Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. 
Caixa com 50 peças. Apresentar amostra. 

UN WILTEX 3015 Reprovado 
Não apresenta 

válvula anti-refluxo 

MARINGA 
HOSPITALAR 

DISTR DE 
MEDICAMENTOS 
E CORRELATOS 

EIRELI 

44 

030.36.01690 - Coletor para material pérfurocortante, 
descartável, capacidade 7 litros, confeccionado em material 
resistente às perfurações, impermeável, Alça dupla para 
transporte seguro com sistema de abertura e fechamento 
prático e seguro ao manuseio, contra-trava de segurança com 
alça para transporte, acompanha o saco plástico de vedação 
interna de dupla função: para o transporte do coletor antes da 
montagem e para revestimento interno do coletor. Fundo 
rígido, a cinta e a bandeja formam um espesso conjunto de 
revestimento interno. Produzido de acordo com NBR 13853. 
Embalagem com dados de identificação e procedência, data 
de fabricação e validade. Apresentar amostra. Registro no 
MS/ANVISA. Apresentar amostra. 

UN descarbox 7 litros Aprovado   

VALLEMED 
COMERCIAL 

EIRELI 
45 

030.36.01443 - Coletor universal estéril de plástico para coleta 
de urina, fezes e escarro de plástico com tampa vermelha de 
rosca com boa vedação e capacidade média de 80 à 100ml, 
com data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou 
prazo de validade. Registro no M.S./ANVISA. O prazo de 
validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data 
de entrega. Embalados individualmente – unidade. Apresentar 
amostra. 

UN CRAL   Reprovado 
Não apresentou 

amostra. 

MEDI HOUSE IND 
COM PROD CIR 

HOSP EIRELI 
46 

030.36.01691 - Compressa de gaze estéril 7,5 cm x 7,5 
cm(dobrada), confeccionado em tecido tipo tela com 13 fios 
por cm², 5 dobras e 8 camadas, confeccionada em fio de 
algodão puro, sem falhas e fiapos soltos, apresentando 
perfeita uniformidade entre as dobras, dimensão aberta de 15 
cm x 30 cm. Embalado em papel grau cirúrgico, com dados de 
identificação, procedência, data de validade de esterilização, 
data de fabricação e/ou prazo de validade. Registro no 
M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo 
deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. 
Pacote com 10 unidades. Apresentar amostra. 

PCT MEDI HOUSE MEDI HOUSE Aprovado   

CIRURGICA 
FERNANDES 

47 

030.36.01692 - Conjunto micro nebulizador para inalação 
individual, desmontável, máscara em silicone, ADULTO, 
atóxico, de fácil esterilização, micro nebulizador em PVC com 
rosca conector e fio extensor. Conexões soldadas para evitar 
vazamento. Registro no MS/ANVISA. Apresentar amostra. 

UN FOYOMED LB201104CG Aprovado   

CIRURGICA 
FERNANDES 

48 

030.36.01693 - Conjunto micro nebulizador para inalação 
individual, desmontável, máscara em silicone, INFANTIL, 
atóxico, de fácil esterilização, micro nebulizador em PVC com 
rosca conector e fio extensor. Conexões soldadas para evitar 
vazamento. Registro no MS/ANVISA. Apresentar amostra. 

UN FOYOMED LB201101CG Aprovado   



 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 

Rua José Antônio de Campos nº 250 – Centro – Registro/SP 

Tel. 13-3828-1000 

C.N.PJ. 45.685.872/0001-79 

SALVI E LOPES E 
CIA LTDA. 

59 

030.36.01701 - Dispositivo para coleta múltipla calibre 21g. 
Dispositivo tipo "scalp" para coleta de sangue para uso em 
sistemas fechados a vácuo calibre 21g descartável, estéril. 
Agulha siliconizada com bisel, trifacetado, biangular, afiado 
em aço inox, sem rebarbas ou sinais de oxidação, permitindo 
penetração suave, com protetor em plástico rígido cobrindo 
toda a extensão da agulha e dotado de trava junto a base das 
asas de empunhadura, que devem ser de plástico flexível em 
formato de borboleta, trazendo estampado o calibre da 
agulha. Tubo extensor em plástico flexível transparente, sem 
dobras, com conector luer rosqueável, com agulha dotada de 
válvula de segurança que possa ser utilizada, pelo menos em 
03(três) tubos na mesma coleta. O dispositivo deve ter trava 
de segurança que recobre a agulha após a punção não 
permitindo sua reutilização e promovendo segurança ao 
procedimento de coleta e descarte, atendendo a NR 32. 
Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a 
integridade do produto até o momento de sua utilização, 
permita a abertura e transferência com técnica asséptica, 
trazendo externamente os dados de identificação, 
procedência, número de lote, método, data de validade de 
esterilização data de fabricação e/ou prazo de validade e 
número de registro no MS/ANVISA. Certificado de Boas 
Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). O prazo de validade mínima 
deve ser de 12(doze) meses a partir da data da entrega - 
unidade. Apresentar amostra. 

UN NPH   Reprovado 
Trata-se de 

dispositivo para 
infusão e não coleta 

CIRURGICA 
FERNANDES 

60 

030.36.01702 - Dispositivo para coleta múltipla calibre 23g. 
Dispositivo tipo "scalp" para coleta de sangue para uso em 
sistemas fechados a vácuo calibre 23g descartável, estéril. 
Agulha siliconizada com bisel, trifacetado, biangular, afiado 
em aço inox, sem rebarbas ou sinais de oxidação, permitindo 
penetração suave, com protetor em plástico rígido cobrindo 
toda a extensão da agulha e dotado de trava junto a base das 
asas de empunhadura, que devem ser de plástico flexível em 
formato de borboleta, trazendo estampado o calibre da 
agulha. Tubo extensor em plástico flexível transparente, sem 
dobras, com conector luer rosqueável, com agulha dotada de 
válvula de segurança que possa ser utilizada, pelo menos em 
03(três) tubos na mesma coleta. O dispositivo deve ter trava 
de segurança que recobre a agulha após a punção não 
permitindo sua reutilização e promovendo segurança ao 
procedimento de coleta e descarte, atendendo a NR 32. 
Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a 
integridade do produto até o momento de sua utilização, 
permita a abertura e transferência com técnica asséptica, 
trazendo externamente os dados de identificação, 
procedência, número de lote, método, data de validade de 
esterilização data de fabricação e/ou prazo de validade e 
número de registro no MS/ANVISA. Certificado de Boas 
Práticas de Fabricação(C.B.P.F.) O prazo de validade mínima 
deve ser de 12(doze) meses a partir da data da entrega - 
unidade. Apresentar amostra. 

UN WILTEX   Aprovado   

SALVI E LOPES E 
CIA LTDA. 

61 

030.36.01703 - Dispositivo para Incontinência urinária 
composto de látex natural, centrifugado a 60%, tamanho nº 07 
- caixa contendo 02 unidades - Registro no MS/ANVISA. 
Apresentar amostra. 

CX BIOSANI   Reprovado 
Não apresentou 

amostra. 

SALVI E LOPES E 
CIA LTDA. 

62 

030.36.01461 - Dispositivo para Incontinência urinária 
composto de látex natural, centrifugado a 60%, tamanho nº 07 
– caixa contendo 02 unidades – Registro no MS/ANVISA. 
Apresentar amostra. 

CX BIOSANI   Reprovado 
Não apresentou 

amostra. 
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030.36.01704 - DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA Nº 
21 - descartável, cateter intravenoso periférico "por fora da 
agulha", constituído por :agulha siliconizada com bisel bi-
angulado e tricefado, asas flexíveis de empunhadura/fixação 
com encaixe na ponta, tubo vinílico transparente, atóxico e 
apirogênico de parede fina, conexão Luer-Lok codificaado por 
cores, com protetor de agulha e dispositvo de segurança, não 
permitindo sua reutilização.Deverá atender a NR 
n°32.Embalagem indivudual estéril,com dados de 
identificação s data de validade(não prazo de validade) em 
local de fácil visibilidade.Registro no Ministério da 
Saúde/Anvisa.Apresentar CBPF. Apresentar amostra. 

UN WILTEX 000.402 Aprovado   

CIRURGICA 
FERNANDES 

64 

030.36.01705 - DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA Nº 
23 - descartável, cateter intravenoso periférico "por fora da 
agulha", constituído por :agulha siliconizada com bisel bi-
angulado e tricefado, asas flexíveis de empunhadura/fixação 
com encaixe na ponta, tubo vinílico transparente, atóxico e 
apirogênico de parede fina, conexão Luer-Lok codificaado por 
cores, com protetor de agulha e dispositvo de segurança, não 
permitindo sua reutilização. Deverá atender a NR n°32. 
Embalagem indivudual estéril,com dados de identificação s 
data de validade(não prazo de validade) em local de fácil 
visibilidade.Registro no Ministério da 
Saúde/Anvisa.Apresentar CBPF. Apresentar amostra. 

UN WILTEX 000.403 Aprovado   

SALVI E LOPES E 
CIA LTDA. 

65 

030.36.01706 - DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA Nº 
25 - descartável, cateter intravenoso periférico "por fora da 
agulha", constituído por :agulha siliconizada com bisel bi-
angulado e tricefado, asas flexíveis de empunhadura/fixação 
com encaixe na ponta, tubo vinílico transparente, atóxico e 
apirogênico de parede fina, conexão Luer-Lok codificaado por 
cores, com protetor de agulha e dispositvo de segurança, não 
permitindo sua reutilização.Deverá atender a NR 
n°32.Embalagem indivudual estéril,com dados de 
identificação s data de validade(não prazo de validade) em 
local de fácil visibilidade.Registro no Ministério da 
Saúde/Anvisa.Apresentar CBPF. Apresentar amostra. 

UN NPH   Aprovado   

CIRURGICA 
FERNANDES 

66 

030.36.01707 - DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA Nº 
27 - descartável, cateter intravenoso periférico "por fora da 
agulha", constituído por :agulha siliconizada com bisel bi-
angulado e tricefado, asas flexíveis de empunhadura/fixação 
com encaixe na ponta, tubo vinílico transparente, atóxico e 
apirogênico de parede fina, conexão Luer-Lok codificaado por 
cores, com protetor de agulha e dispositvo de segurança, não 
permitindo sua reutilização.Deverá atender a NR 
n°32.Embalagem indivudual estéril,com dados de 
identificação s data de validade(não prazo de validade) em 
local de fácil visibilidade.Registro no Ministério da 
Saúde/Anvisa.Apresentar CBPF. Apresentar amostra. 

UN WILTEX 000.405 Aprovado   

LUMAR 
COMERCIO DE 

PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS 

LTDA. 

68 

030.36.01708 - Eletrodo descartável para ECG - Modelo 
MSGST - 0,6, Espuma, Gel sólido (Adulto/Infantil). Pacote 
contendo 50 unidades - O produto deverá possuir Registro na 
Anvisa. Apresentar amostra. 

UN Joao Med 

ELETRODO 
DESC.C/GEL 
ADULTO 1UN 

VITALCOR 

Aprovado   

CIRURGICA 
FERNANDES 

70 

030.36.01709 - Equipo Multivias, para multiplicar o acesso 
venoso, administração de soluções parenterais, Conecta duas 
vias de infusão (equipo, extensores) ao acesso venoso(scalp, 
cateter intravenoso, agulha). Extremidades proximais com 
conectores luer lock fêmea transparente com tampa, 
extensões em PVC com 60mm de comprimento dotadas de 
clamp corta fluxo, intermediários em Y unindo a extensão 
distal, Conexão luer slip macho universal distal para 
dispositivo de acesso venoso. Embalado individualmente em 
Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados 
impressos de identificação, código, lote, tipo de esterilização, 
data de fabricação e data validade (não prazo de validade) em 
local de fácil visibilidade e registro no Ministério da Saúde, 
conforme NBR 14041/1998. Apresentar amostra. 

UN WILTEX FY0510 Aprovado   
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71 

030.36.01710 - Equipo para infusão de solução parenteral 
macro-gotas com conector universal, injetor lateral, câmara 
flexível com entrada de ar e filtro bacteriológico, circuito com 
1,2m de comprimento mínimo, estéril, embalado 
individualmente - unidade. Constar externamente os dados de 
identificação, procedência, número de lote, data de validade 
de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. 
Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de 
validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data 
de entrega. Apresentar amostra. 

UN medix macrogotas Aprovado   

CBS MEDICO 
CIENTIFCA S/A 

72 

030.36.01711 - Equipo para Nutrição Enteral Estéril na cor 
azul. Dispositivo para infusão, controle de fluxo e dosagem de 
soluções enterais, conecta o recipiente de soluções (frasco ou 
bolsa) a sonda de alimentação enteral, viabiliza o controle de 
soluções, com câmara flexível para visualização do 
gotejamento, bico dosador escalonado. Embalado 
individualmente, com data de validade de esterilização, data 
de fabricação e/ou prazo de validade. Registro no 
M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo 
deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. 
Apresentar amostra. 

UN DESCARPACK   Aprovado   

VALLEMED 
COMERCIAL 

EIRELI 
74 

030.36.01712 - Escova ginecológica descartável, estéril, cabo 
plástico cilíndrico medindo cerca de 18cm de comprimento, 
facetado, medida da escova 2,0 cm de comprimento de cerdas 
em nylon incolor, em formato levemente cônico, com a base 
mais longa que o ápice - Estéril, com data de validade de 
esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade, em 
local de fácil visibilidade resistentes aos processos de 
manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua 
integridade.Registro no MS/ANVISA. O vencedor do item 
deverá apresentar CBPF. no momento da assinatura da Ata 
de Registro de Preços ou comprovação de isenção do mesmo. 
O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a 
partir da data de entrega.. O prazo de validade mínimo deve 
ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. 
Embalados individualmente - unidade. Apresentar amostra. 

UN CRAL   Aprovada   

LUMAR 
COMERCIO DE 

PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS 

LTDA. 

75 

030.36.01471 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO NORMAL 
- Com engrenagens resistentes ao cair de uma queda de até 
76 cm, sem quebrar e sem perder a calibração.Com escala de 
0 a 300 mmHg. Manômetro com rotação de 360º para facilitar 
leitura; duplo manguito; anel amortecedor de borracha anti-
impacto; leve e sem látex; braçadeira em velcro, com 
durabilidade de até 100.000 ciclos. Garantia de calibração por 
05 anos. Atender as normas da AAMI de resistência a 
impactos. Deverá possuir certificado da ANVISA, INMETRO e 
Boas Práticas de Fabricação . Apresentar amostra. 

UN Accumed 
AP.PRESSAO 

AD.FECHO 
VELCRO 

Aprovado   

LUMAR 
COMERCIO DE 

PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS 

LTDA. 

76 

030.36.01472 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO OBESO - 
Com engrenagens resistentes ao cair de uma queda de até 76 
cm, sem quebrar e sem perder a calibração. Com escala de 0 
a 300 mmHg. Manômetro com rotação de 360º para facilitar 
leitura; duplo manguito; anel amortecedor de borracha anti-
impacto; leve e sem látex; braçadeira em velcro, com 
durabilidade de até 100.000 ciclos. Garantia de calibração por 
05 anos. Atender as normas da AAMI de resistência a 
impactos. Deverá possuir certificado da ANVISA, INMETRO e 
Boas Práticas de Fabricação. Apresentar amostra. 

UN Accumed 

AP.PRESSAO 
AD.FECHO 
VELCRO 
OBESO 

Aprovado   

LUMAR 
COMERCIO DE 

PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS 

LTDA. 

77 

030.36.01473 - ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - Com 
engrenagens resistentes ao cair de uma queda de até 76 cm, 
sem quebrar e sem perder a calibração. Com escala de 0 a 
300 mmHg. Manômetro com rotação de 360º para facilitar 
leitura; duplo manguito; anel amortecedor de borracha anti-
impacto; leve e sem látex; braçadeira em velcro, com 
durabilidade de até 100.000 ciclos. Garantia de calibração por 
05 anos. Atender as normas da AAMI de resistência a 
impactos. Deverá possuir certificado da ANVISA, INMETRO e 
Boas Práticas de Fabricação. Apresentar amostra. 

UN Accumed 
AP.PRESSAO 
INF.FECHO 

VELCRO 
Aprovado   



 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 

Rua José Antônio de Campos nº 250 – Centro – Registro/SP 

Tel. 13-3828-1000 

C.N.PJ. 45.685.872/0001-79 

MARINGA 
HOSPITALAR 

DISTR DE 
MEDICAMENTOS 
E CORRELATOS 

EIRELI 

78 

030.36.01713 - Esparadrapo impermeável confeccionado em 
tecido a 100% algodão com tratamento acrílico a base de 
óxido de zinco, borracha natural e resina, apresentada em 
carretéis com capa protetora 10 cm x 4,5 m - unidade. Registro 
no MS/ANVISA. Apresentar amostra. 

RL ciex 
10cmx4,5m 

unidade 
Reprovado Baixa aderência  

LUMAR 
COMERCIO DE 

PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS 

LTDA. 

79 

030.36.01714 - Espátula de ayres de madeira, com ausência 
de farpas, resistentes, pontas arredondadas, descartáveis, 
esterilizadas para coleta de exames ginecológicos, medindo 
18cm de comprimento, com data de validade de esterilização 
data de fabricação e/ou prazo de validade e número de 
registro no MS/ANVISA. O prazo de validade mínima deve ser 
de 12(doze) meses a partir da data da entrega. Pacote com 
100 unidades, Apresentar amostra. 

PCT Theoto 
ESPATULA DE 
AYRES 100UN 

THEOTO 
Reprovado 

Baixa qualidade: 
quebra fácil. 

MARINGA 
HOSPITALAR 

DISTR DE 
MEDICAMENTOS 
E CORRELATOS 

EIRELI 

80 

030.36.01715 - Espéculo vaginal descartável, tamanho G, de 
plástico atóxico, 43 mm em sua maior largura distal, 36 mm 
em sua maior largura proximal, 116 mm no eixo longitudinal 
dos elementos articulados, embalado em papel grau cirúrgico 
e filme poliéster/polietileno - sem lubrificação. Com data de 
validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de 
validade. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O 
prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir 
da data de entrega. Embalados individualmente - unidade. 
Apresentar amostra. 

UN cral tam. G Reprovado 
Desclassificado. 

Medidas não 
conferem 

MARINGA 
HOSPITALAR 

DISTR DE 
MEDICAMENTOS 
E CORRELATOS 

EIRELI 

81 

030.36.01716 - Espéculo vaginal descartável, tamanho M, de 
plástico atóxico, largura distal 33mm, largura proximal 30mm 
em eixo longitudinal 116mm, embalado em papel grau 
cirúrgico e filme poliéster/polietileno - sem lubrificação. Com 
data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou 
prazo de validade. Apresentar amostra. Registro no 
M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo 
deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. 
Embalados individualmente - unidade. Apresentar amostra. 

UN cral Tamanho M Reprovado 
Desclassificado. 

Medidas não 
conferem 

LUMAR 
COMERCIO DE 

PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS 

LTDA. 

82 

030.36.01717 - Espéculo vaginal descartável, tamanho P, de 
plástico atóxico, largura distal 29mm, largura proximal 24mm 
e eixo longitudinal 110mm, embalado em papel grau cirúrgico 
e filme poliéster/polietileno - sem lubrificação. Com data de 
validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de 
validade. Apresentar amostra. Registro no M.S./ANVISA. 
Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 
(doze) meses a partir da data de entrega. Embalados 
individualmente - unidade. Apresentar amostra. 

UN Cral 

ESPECULO 
VAG.DESC.ES
T.N/LUBRIF.PE

Q CRAL 

Reprovado 
Medidas não 

conferem. 

CIRURGICA 
FERNANDES 

84 

030.36.01113 - ESTETOSCOPIO DUOSCOPIC (DUPLO) 
INFANTIL - Auscultador de aço inoxidável, tubos em PVC 
flexível de alta resistência, hastes em inox, olivas em termo 
plástico macio e confortável que ofereça boa vedação a ruídos 
externos promovendo um excelente selamento acústico; 
molas internas ajustável proporcionando adequada tensão 
das hastes nos ouvidos; anel e diafragma com tratamento anti 
frio para dar conforto ao paciente, e que permita higienização 
do componente do aparelho para garantir a utilização de forma 
adequada e segura. Garantia mínima de 02 anos. Deverá 
possuir certificação da ANVISA e INMETRO e Boas Práticas 
de Fabricação, Registro no Ministério da Saúde. Apresentar 
amostra 

UN WILTEX BK3004BK Aprovado   

SALVI E LOPES E 
CIA LTDA. 

85 
030.36.01718 - Estojo porta lâmina de papanicolau com 
capacidade até 50 lâminas. Apresentar catálogo. 

UN CRALPLAST   Reprovado 
Não apresentou 

amostra. 

IBF - INDÚSTRIA 
BRASILEIRA DE 

FILMES S/A 
91 

030.36.01825 - Filme para Raio-X no tamanho 08x10 
polegadas Dry, em base de Polietileno tereftalo (PET), com 
cor da base PET azul, sensível à luz infravermelho, com 
camada antihalo na base de suporte, com cristais de AgX 
cúbicos, velocidade de emulsão super-rápida, densidade da 
base ? 0,23, densidade máxima menor que 3, velocidade de 
processamento de 90 segundos, totalmente compatível com a 
impressora. - Caixa com 100 unidades 

CX AGFA DT2B Aprovado   
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030.36.01826 - Filme para Raio-X no tamanho 10x12 
polegadas Dry, em base de Polietileno tereftalo (PET), com 
cor da base PET azul, sensível à luz infravermelho, com 
camada antihalo na base de suporte, com cristais de AgX 
cúbicos, velocidade de emulsão super-rápida, densidade da 
base ? 0,23, densidade máxima menor que 3, velocidade de 
processamento de 90 segundos, totalmente compatível com a 
impressora. - Caixa com 100 unidades 

CX AGFA DT2B Aprovado   

IBF - INDÚSTRIA 
BRASILEIRA DE 

FILMES S/A 
93 

030.36.01827 - Filme para Raio-X no tamanho 14x17 
polegadas Dry, em base de Polietileno tereftalo (PET), com 
cor da base PET azul, sensível à luz infravermelho, com 
camada antihalo na base de suporte, com cristais de AgX 
cúbicos, velocidade de emulsão super-rápida, densidade da 
base ? 0,23, densidade máxima menor que 3, velocidade de 
processamento de 90 segundos, totalmente compatível com a 

impressora. - Caixa com 100 unidades 

CX AGFA AGFA Aprovado   

CIRURGICA 
FERNANDES 

95 
030.36.01726 - Fita hipoalérgica microporosa adesiva 25 mm 
x 10mt - unidade. Registro no MS/ANVISA.Apresentar 
amostra. 

UN WILTEX KKNWTPB033 Aprovado   

LUMAR 
COMERCIO DE 

PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS 

LTDA. 

96 

030.36.01727 - Fita para Autoclave para identificação de 
pacotes esterilizados a vapor em autoclaves. Conta com 
listras que mudam de cor (ficam negras) após ser utilizada nas 
etapas de esterilização por autoclavagem. Rolo de fita com 30 
metros de comprimento aproximado de 19 mm de largura. 
Apresentar amostra. 

UN Adere 

FITA 
MICROPORE 
2,5CMX10M 

CIEX 

Aprovado   

LUMAR 
COMERCIO DE 

PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS 

LTDA. 

97 
030.36.01490 - Fixador celular em aerosol para citologia 
oncótica – tubo com 100ml – unidade. Registro no 
MS/ANVISA. Apresentar amostra. 

UN Adlin Plasticos 
FIXADOR 

CITOLOGICO 
AERO.100ML 

Reprovado 

Mesmo aplicada a 
distância 

recomendada, 
escorre. 

S.V. BRAGA 
IMPORTADORA 

98 

030.36.01491 - Fixador para Raio - X - 38 litros. O produto 
ofertado deverá atender os dispositivos de Lei n.º 8.078/90 e 
demais legislações pertinentes. Apresentação de Folder p/ 
amostra. Registro no MS/ANVISA. 

UN DPC   Aprovado   

LUMAR 
COMERCIO DE 

PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS 

LTDA. 

100 
030.36.01728 - Frasco para alimentação em PVC 
transparente atóxico, capacidade de 300 ml - unidade. 
Apresentar amostra. 

UN Biobase 
FRASCO DIET 

300ML 
BIOBASE 

Aprovado   

MARINGA 
HOSPITALAR 

DISTR DE 
MEDICAMENTOS 
E CORRELATOS 

EIRELI 

101 

030.36.01729 - Garrote (Fita Hemostática), de uso único, livre 
de látex, não talcado, rolo com 25 tiras destacáveis, deverá vir 
acondicionado em embalagem dispensadora. Hipoalergênico. 
Dimensões aproximadas de cada tira: 2,5 cm de largura x 36 
cm comprimento. Apresentar amostra. 

UN vacuplast 
2,5mx46cm - 

25 tiras 
Aprovado   

CIRURGICA 
UNIÃO LTDA 

102 

030.36.01730 - Gel para ultrassom, incolor - frasco com 1 litro. 
Composição: Carbopol, propieno, glicol para ultrassom NaOH, 
glicerina, nipagin, nipazol, água desmineralizada. Apresentar 
amostra. 

UN MULTIGEL MULTIGEL Aprovado   

OPEN FARMA 
COMÉRCIO DE 

PRODUTOS 
HOSPITALARES 

LTDA 

103 
030.36.01731 - HASTES PLASTICAS FLEXIVEIS COM 
PONTAS EM ALGODÃO - CAIXA COM 75 UNIDADES. 
Apresentar catálogo. 

CX COTONELA 
NÃO SE 
APLICA 

Reprovado 
Não apresentou 
documentos e 

amostra. 

COMERCIAL 3 
ALBE LTDA 

104 

030.36.01732 - Hidrogel amorfo, transparente, composto por 
água deionizada, glicerina, carboximetil-celulose 
sódica,alantoína, álcool benzilico, metilparabeno, 
propilparabeno e preservativos antimicrobianos. É indicado 
para o desbridamento autolítico de áreas necrosadas e/ou 
com esfacelo e na estimulação do crescimento do tecido de 
granulação, lesões superficiais ou profundas, incisões 
cirúrgicas e queimaduras. Embalado individualmente em 
bisnaga. Não estéril. Bisnaga com 85gramas. Registro no 
MS/ANVISA. Apresentar amostra. 

UN 
Solosite/Smith 

& Nephew 
Solosite/Smith 

& Nephew 
Aprovado   
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CIRURGICA 
FERNANDES 

105 

030.36.01733 - Integrador Químico Classe 6 :Teste de 
esterilização, indicado para uso em autoclaves de vapor 
saturado, indicadores químicos de esterilização produzidos 
com tintas Chemink. Tiras integradoras designadas para 
reagir a todos os parâmetros críticos do processo de 
esterilização a vapor (tempo, temperatura e qualidade do 
vapor) dentro de um intervalo específico de ciclos de 
esterilização. Testes laminados em suas duas faces, 
permitindo uma melhor identificação e preservação da tinta 
indicativa. Permitir leitura imediata do resultado através da 
mudança de cor. Possuir tabela de referencia em cada teste. 
Caixa com 25 unidades.Data de validade,Registro no 
M.S./ANVISA. Apresentar amostra. 

CX KIMS 4500CF4005 Aprovado   

CIRURGICA 
UNIÃO LTDA 

107 

030.36.01734 - Lâmina estéril para bisturi em aço carbono, 
embalada individualmente sólidas, esterilizada nº 23, com 

data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou 
prazo de validade. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar 
CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) 
meses a partir da data de entrega - unidade .Apresentar 
amostra. 

UN ADVANTIVE ADVANTIVE Aprovado   

CIRURGICA 
FERNANDES 

108 

030.36.01735 - Lâmina estéril para bisturi em aço carbono, 
embalada individualmente, sólidas, esterilizada nº 11, com 
data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou 
prazo de validade.Registro no M.S./ANVISA. Apresentar 
CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) 
meses a partir da data de entrega - unidade. Apresentar 
amostra. 

UN STERILANCE 10-0111 Aprovado   

LUMAR 
COMERCIO DE 

PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS 

LTDA. 

109 

030.36.01736 - Lâmina estéril para bisturi em aço carbono, 
embalada individualmente, sólidas, esterilizada nº 15, com 
data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou 
prazo de validade. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar 
CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) 
meses a partir da data de entrega - unidade. Apresentar 
amostra. 

UN Ciruti 

LAMINA 
BISTURI 

CARB.N.15 
1UN CIRUTI 

Aprovado   

CIRURGICA 
FERNANDES 

110 
030.36.01737 - Lâmina para microscopia apresentando em 
uma das extremidades borda fosca 26 x 76 mm - caixa com 
50 unidades. Apresentar amostra. 

CX WILTEX 7105-1 Aprovado   

SALVI E LOPES E 
CIA LTDA. 

112 

030.36.01114 - LANTERNA CLINICA - Lanterna para 
avaliação clínica, com lâmpada halógena, alimentada por 
duas pilhas tipo palito ou pequena, corpo externo metálico, 
protetor para lâmpada e ajuste de foco, botão Liga/desliga. 
Apresentar amostra 

UN ROMED   Aprovado   

MARINGA 
HOSPITALAR 

DISTR DE 
MEDICAMENTOS 
E CORRELATOS 

EIRELI 

115 
030.36.01738 - Lençol descartável cor branca, papel celulose 
não reciclado, bobina 70cmx50m. Registro no MS/ANVISA. 
Apresentar amostra. 

UN descarbox 70cmx50m Reprovado Baixa resistência 

INOVAMED 
COMERCIO DE 
MEDICAMENTO 

LTDA -ME 

116 

030.36.01739 - Loção oleosa a base de ácido graxos 
essenciais com vitamina A, vitamina E, lecitina de soja e ácido 
linoleico, classificação risco lll - frasco com 100ml. Registro no 
MS/ANVISA. Apresentar amostra. 

UN Nutriex Dermaex Aprovado   

LUMAR 
COMERCIO DE 

PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS 

LTDA. 

117 

030.36.01740 - Luva de látex estéril - tamanho 7,0, 
confeccionado em puro látex natural, com espessura de 0,17 
mm, com boa sensibilidade tátil, formato anatômico, boa 
elasticidade e resistência, textura uniforme sem falhas, 
lubrificado com pó bio absorvível e punho reforçado. 
Embalagem dupla própria para o processo de esterilização, a 
embalagem externa permite abertura asséptica e a interna 
transferência asséptica. Embalado individualmente em papel 
grau cirúrgico de fácil abertura, estéril, com dados de 
identificação, procedência, nº do lote, data de validade de 
esterilização, data de fabricação e/ou prazo de 
validade.Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O 
prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir 
da data de entrega. Apresentar amostra. 

PAR 
New Hand 
Lemgruber 

LUVA 
CIRURGICA 
EST.7,0 LIFE 

PLUS 
LEMGRUBER 

Aprovado   
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LUMAR 
COMERCIO DE 

PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS 

LTDA. 

118 

030.36.01741 - Luva de látex estéril - tamanho 7,5, 
confeccionado em puro látex natural, com espessura de 0,17 
mm, com boa sensibilidade tátil, formato anatômico, boa 
elasticidade e resistência, textura uniforme sem falhas, 
lubrificado com pó bio absorvível e punho reforçado. 
Embalagem dupla própria para o processo de esterilização, a 
embalagem externa permite abertura asséptica e a interna 
transferência asséptica. Embalado individualmente em papel 
grau cirúrgico de fácil abertura, estéril, com dados de 
identificação, procedência, nº do lote, data de validade de 
esterilização, data de fabricação e/ou prazo de 
validade.Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O 
prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir 
da data de entrega. Apresentar amostra. 

PAR 
New Hand 
Lemgruber 

LUVA 
CIRURGICA 

EST.7,5 NEW 
HAND 

Aprovado   

LUMAR 
COMERCIO DE 

PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS 

LTDA. 

119 

030.36.01742 - Luva de látex estéril - tamanho 8,0, 

confeccionado em puro látex natural, com espessura de 0,17 
mm, com boa sensibilidade tátil, formato anatômico, boa 
elasticidade e resistência, textura uniforme sem falhas, 
lubrificado com pó bio absorvível e punho reforçado. 
Embalagem dupla própria para o processo de esterilização, a 
embalagem externa permite abertura asséptica e a interna 
transferência asséptica. Embalado individualmente em papel 
grau cirúrgico de fácil abertura, estéril, com dados de 
identificação, procedência, nº do lote, data de validade de 
esterilização, data de fabricação e/ou prazo de 
validade.Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O 
prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir 
da data de entrega. Apresentar amostra. 

PAR 
New Hand 
Lemgruber 

LUVA 
CIRURGICA 

EST.8,0 NEW 
HAND 

Aprovado   

MARINGA 
HOSPITALAR 

DISTR DE 
MEDICAMENTOS 
E CORRELATOS 

EIRELI 

122 

030.36.01748 - MASCÁRA DE PROTEÇÃO CIRÚRGICA 
DESCARTÁVEL N95 - PFF2, COM CA, BFE 99% 
(EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIOLÓGICA) E 
REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. Apresentar 
amostra. 

UN ksn N95 - PFF2 Aprovado   

VALLEMED 
COMERCIAL 

EIRELI 
123 

030.36.01517 - MÁSCARA LARÍNGEA: Máscara laríngea 
descartável para acesso supra-glótico às vias aéreas em 
situações de emergência, com as seguintes características: - 
Nº 01, pré-curvada para permitir inserção com uma das mãos 
e sem necessidade de dispositivos de introdução e/ou 
visualização; protetor ante-mordedura; cuff de vedação 
anatômico com válvula e linha de insuflação separada do tubo; 
barras de proteção contra obstrução da epiglote; conector 
padrão de 15mm; identificação de tamanho gravada no tubo e 
visível; em pvc atóxico; isenta de látex; esterilizadas e 
embaladas individualmente, data de validade de esterilização, 
data de fabricação e/ou prazo de validade. Registro no 
M.S./ANVISA. O prazo de validade mínimo deve ser de 36 
(trinta e seis) meses a partir da data de entrega. Apresentar 
amostra. 

UN MD   Aprovada   

VALLEMED 
COMERCIAL 

EIRELI 
124 

030.36.01518 - MÁSCARA LARÍNGEA: Máscara laríngea 
descartável para acesso supra-glótico às vias aéreas em 
situações de emergência, com as seguintes características: - 
Nº 02, pré-curvada para permitir inserção com uma das mãos 
e sem necessidade de dispositivos de introdução e/ou 
visualização; protetor ante-mordedura; cuff de vedação 
anatômico com válvula e linha de insuflação separada do tubo; 
barras de proteção contra obstrução da epiglote; conector 
padrão de 15mm; identificação de tamanho gravada no tubo e 
visível; em pvc atóxico; isenta de látex; esterilizadas e 
embaladas individualmente, data de validade de esterilização, 
data de fabricação e/ou prazo de validade. Registro no 
M.S./ANVISA. O prazo de validade mínimo deve ser de 36 
(trinta e seis) meses a partir da data de entrega. Apresentar 
amostra. 

UN MD   Aprovada   
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VALLEMED 
COMERCIAL 

EIRELI 
125 

030.36.01519 - MÁSCARA LARÍNGEA: Máscara laríngea 
descartável para acesso supra-glótico às vias aéreas em 
situações de emergência, com as seguintes características: - 
Nº 03, pré-curvada para permitir inserção com uma das mãos 
e sem necessidade de dispositivos de introdução e/ou 
visualização; protetor ante-mordedura; cuff de vedação 
anatômico com válvula e linha de insuflação separada do tubo; 
barras de proteção contra obstrução da epiglote; conector 
padrão de 15mm; identificação de tamanho gravada no tubo e 
visível; em pvc atóxico; isenta de látex; esterilizadas e 
embaladas individualmente, data de validade de esterilização, 
data de fabricação e/ou prazo de validade. Registro no 
M.S./ANVISA. O prazo de validade mínimo deve ser de 36 
(trinta e seis) meses a partir da data de entrega. Apresentar 
amostra. 

UN MD   Aprovada   

VALLEMED 
COMERCIAL 

EIRELI 
126 

030.36.01520 - MÁSCARA LARÍNGEA: Máscara laríngea 
descartável para acesso supra-glótico às vias aéreas em 
situações de emergência, com as seguintes características: - 
Nº 04, pré-curvada para permitir inserção com uma das mãos 
e sem necessidade de dispositivos de introdução e/ou 
visualização; protetor ante-mordedura; cuff de vedação 
anatômico com válvula e linha de insuflação separada do tubo; 
barras de proteção contra obstrução da epiglote; conector 
padrão de 15mm; identificação de tamanho gravada no tubo e 
visível; em pvc atóxico; isenta de látex; esterilizadas e 
embaladas individualmente, data de validade de esterilização, 
data de fabricação e/ou prazo de validade. Registro no 
M.S./ANVISA. O prazo de validade mínimo deve ser de 36 
(trinta e seis) meses a partir da data de entrega. Apresentar 
amostra. 

UN MD   Aprovada   

VALLEMED 
COMERCIAL 

EIRELI 
127 

030.36.01521 - MÁSCARA LARÍNGEA: Máscara laríngea 
descartável para acesso supra-glótico às vias aéreas em 
situações de emergência, com as seguintes características: - 
Nº 05, pré-curvada para permitir inserção com uma das mãos 
e sem necessidade de dispositivos de introdução e/ou 
visualização; protetor ante-mordedura; cuff de vedação 
anatômico com válvula e linha de insuflação separada do tubo; 
barras de proteção contra obstrução da epiglote; conector 
padrão de 15mm; identificação de tamanho gravada no tubo e 
visível; em pvc atóxico; isenta de látex; esterilizadas e 
embaladas individualmente, data de validade de esterilização, 
data de fabricação e/ou prazo de validade. Registro no 
M.S./ANVISA. O prazo de validade mínimo deve ser de 36 
(trinta e seis) meses a partir da data de entrega. Apresentar 
amostra. 

UN MD   Aprovada   

VALLEMED 
COMERCIAL 

EIRELI 
128 

030.36.01522 - MÁSCARA LARÍNGEA: Máscara laríngea 
descartável para acesso supra-glótico às vias aéreas em 
situações de emergência, com as seguintes características: - 
Nº 1,5, pré-curvada para permitir inserção com uma das mãos 
e sem necessidade de dispositivos de introdução e/ou 
visualização; protetor ante-mordedura; cuff de vedação 
anatômico com válvula e linha de insuflação separada do tubo; 
barras de proteção contra obstrução da epiglote; conector 
padrão de 15mm; identificação de tamanho gravada no tubo e 
visível; em pvc atóxico; isenta de látex; esterilizadas e 
embaladas individualmente, data de validade de esterilização, 
data de fabricação e/ou prazo de validade. Registro no 
M.S./ANVISA. O prazo de validade mínimo deve ser de 36 
(trinta e seis) meses a partir da data de entrega. Apresentar 
amostra. 

UN MD   Aprovada   

VALLEMED 
COMERCIAL 

EIRELI 
129 

030.36.01523 - MÁSCARA LARÍNGEA: Máscara laríngea 
descartável para acesso supra-glótico às vias aéreas em 
situações de emergência, com as seguintes características: - 
Nº 2,5, pré-curvada para permitir inserção com uma das mãos 
e sem necessidade de dispositivos de introdução e/ou 
visualização; protetor ante-mordedura;cuff de vedação 
anatômico com válvula e linha de insuflação separada do tubo; 
barras de proteção contra obstrução da epiglote; conector 
padrão de 15mm; identificação de tamanho gravada no tubo e 
visível; em pvc atóxico; isenta de látex; esterilizadas e 

UN MD   Aprovada   
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embaladas individualmente, data de validade de esterilização, 
data de fabricação e/ou prazo de validade. Registro no 
M.S./ANVISA. O prazo de validade mínimo deve ser de 36 
(trinta e seis) meses a partir da data de entrega. Apresentar 
amostra. 

SALVI E LOPES E 
CIA LTDA. 

142 

030.36.01749 - Pinça Cheron estéril, fabricada em poliestireno 
de alto impacto (PSAI), na cor branco com 4 níveis de 
travamento, atingindo 25cm de comprimento com 35º de 
curvatura entre a alça e a ponta ativa, oferecendo ao operador 
praticidade e segurança e diminuindo consideravelmente o 
desconforto para a paciente por evitar contato com a região 
glútea durante os procedimentos. Data de validade de 
esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. 
Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de 
validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data 
de entrega. Apresentar amostra. 

UN ADLIN   Aprovado   

CIRURGICA 
UNIÃO LTDA 

143 
030.36.01750 - Preservativo lubrificado para adulto 52mm - 
caixa com 144 unidades. Registro no MS/ANVISA. Apresentar 
amostra. 

CX RILEX RILEX Aprovado   

IBF - INDÚSTRIA 
BRASILEIRA DE 

FILMES S/A 
148 

030.36.01751 - Revelador para Raio - X - 38 litros. Devendo 
trazer externamente os dados de identificação, procedência, 
n.º de lote e validade. O produto deve seguir a NR-32. Registro 
no MS/ANVISA. Apresentar catálogo. 

UN AGFA G138 Aprovado   

LUMAR 
COMERCIO DE 

PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS 

LTDA. 

149 

030.36.01752 - Seringa de 20 ml em plástico atóxico, 
apirogênico, esterilizada, sem agulha, descartável, graduação 
milimétrica marcações (em "riscas") finas e bem 
impressas,com bico slip, borracha na ponta do êmbolo, 
encaixe e deslize perfeito, com anel de retenção de êmbolo, 
cilindro siliconizado. Embalagem individual em papel "Grau 
Cirúrgico" que garante a esterilização e de fácil abertura, 
esterilizada . Data de validade de esterilização, data de 
fabricação e/ou prazo de validade. Registro no M.S./ANVISA. 
O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a 
partir da data de entrega. Apresentar amostra. 

UN SR Rodrigues 

SERINGA 
DESC.20ML 
S/AG BICO 
LUER SLIP 

Aprovado   

MATRIAGRO LTDA 150 

030.36.01753 - Seringa descartável estéril 10,0 ml (sem 
agulha), confeccionada em polipropileno transparente, 
atóxica, com graduação externa milimetrada, bico Luer-Lok, 
de rosca dupla, com localização central, embolo com trava, 
pistão de borracha atóxica siliconada, com dispositivo de 
segurança conforme NR32 , embalada individualmente em 
papel grau cirúrgico e filme termoplástico com abertura em 
pétala. Data de validade de esterilização, data de fabricação 
e/ou prazo de validade. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar 
CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) 
meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra. 

UN DESCAROACK DESCARPACK Aprovado   

CIRURGICA 
UNIÃO LTDA 

151 

030.36.01754 - Seringa descartável estéril 3,0 ml (sem 
agulha), confeccionada em polipropileno transparente, 
atóxica, com graduação externa milimetrada, bico Luer-Lok, 
de rosca dupla, com localização central, embolo com trava, 
pistão de borracha atóxica siliconada, com dispositivo de 
segurança conforme NR32 , embalada individualmente em 
papel grau cirúrgico e filme termoplástico com abertura em 
pétala. Data de validade de esterilização, data de fabricação 
e/ou prazo de validade.Registro no M.S./ANVISA. Apresentar 
CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) 
meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra. 

UN RYMCO RYMCO Reprovado 
Empresa solicitou 
desclassificação 

CIRURGICA 
UNIÃO LTDA 

152 

030.36.01755 - Seringa descartável estéril 5,0 ml (sem 
agulha), confeccionada em polipropileno transparente, 
atóxica, com graduação externa milimetrada, bico Luer-Lok, 
de rosca dupla, com localização central, embolo com trava, 
pistão de borracha atóxica siliconada, com dispositivo de 
segurança conforme NR32 , embalada individualmente em 
papel grau cirúrgico e filme termoplástico com abertura em 
pétala. Data de validade de esterilização, data de fabricação 
e/ou prazo de validade. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar 
CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) 
meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra. 

UN RYMCO RYMCO Reprovado 
Empresa solicitou 
desclassificação 
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LUMAR 
COMERCIO DE 

PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS 

LTDA. 

153 

030.36.01756 - Solução glicosada 5%, estéril, solução 
parenteral, sistema fechado, envasado, em bolsa flexível em 
PVC com 250ml, límpida, estéril e apirogênica, com dois sítios, 
sendo um sítio de injeção de látex autovedável e um sítio com 
membrana para administração de medicamento, devendo 
constar externamente os dados de identificação, procedência, 
volume, número de lote, data de fabricação, validade e registro 
no MS/ANVISA. Apresentar Certificado de Boas Práticas de 
Fabricação (CBPF). O prazo de validade mínimo deve ser de 
12 (doze) meses a partir da data de entrega. Apresentar 
amostra. 

UN JP 

SORO 
GLICOSE 5% 
250ML(BS)SIS

T.FECH. 

Aprovado   

CIRURGICA 
UNIÃO LTDA 

155 

030.36.01757 - Sonda de alimentação enteral de longa 
permanência, estéril, flexível, nº 12 confeccionada em 
poliuretano, radiopaca em todo seu comprimento, medindo 
aproximadamente 110cm, com marcas indicativas graduadas 
a cada 10 centímetros, que permitam controle da 
profundidade, extremidade proximal com orifícios assimétricos 
laterais sem rebarbas e peso de tungstênio na ponta, que 
permita a migração da sonda, extremidade distal em Y com 
conectores plásticos com tampa articulada, permitindo 
conexões seguras e sem vazamentos, acompanha mandril de 
aço inoxidável e flexível. Embalagem individual com selagem 
eficiente que garanta a integridade do produto até o momento 
de sua utilização, trazendo externamente os dados de 
identificação, procedência, número de lote, método, data de 
validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de 
validade.Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O 
prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir 
da data de entrega. Apresentar amostra. 

UN SOLUMED SOLUMED Reprovado 

Baixa qualidade, a 
ponta da sonda 
dobra. Sendo 

necessário trocar 
várias vezes. 

MEDIMPORT 
COMERCIO DE 

PRODUTOS 
HOSPITALARES 

EIRELI-EPP 

156 

030.36.01758 - Sonda de aspiração traqueal nº 06, estéril, 
descartável, confeccionada em PVC siliconizado, 
transparente, flexível, formato cilindrico, reta, medindo no 
mínimo 50cm de comprimento, extremidade proximal com um 
orificio central e dois laterais em oposição, com válvula para 
pressão negativa intermitente.Data de validade de 
esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. 
Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de 
validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data 
de entrega. Apresentar amostra. 

UN MARKMED   Aprovada   

CIRURGICA 
UNIÃO LTDA 

157 

030.36.01759 - Sonda de aspiração traqueal nº 10, estéril, 
descartável, confeccionada em PVC siliconizado, 
transparente, flexível, formato cilindrico, reta, medindo no 
mínimo 50cm de comprimento, extremidade proximal com um 
orificio central e dois laterais em oposição, com válvula para 
pressão negativa intermitente. Data de validade de 
esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. 
Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de 
validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data 
de entrega. Unidade. Apresentar amostra. 

UN MARKMED MARKMED Aprovado   

CIRURGICA 
FERNANDES 

158 

030.36.01544 - Sonda de látex tipo foley 2 vias nº 16, balão 
com capacidade para 5ml, confeccionada em látex natural, 
siliconada, estéril, com 2 vias na extremidade distal e a 
proximal com ponta arredondada com 2 orifícios contra 
laterais, embalado individualmente, calibre 16, embalado com 
papel grau cirúrgico com dados de identificação e 
procedência, data de validade de esterilização, data de 
fabricação e/ou prazo de validade. Apresentar amostra. 
Registro no M.S./ANVISA. O prazo de validade mínimo deve 
ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Unidade. 

UN WELL LEAD 112.11.604 Aprovado   

CIRURGICA 
UNIÃO LTDA 

159 

030.36.01760 - Sonda uretral, estéril, descartável, calibre nº 
08, confeccionada em polivinil transparente, atóxico, 
maleável, siliconizada, que não cause trauma, medindo 
aproximadamente 40cm. Extremidade distal com conector 
plástico com tampa articulada, permitindo conexões seguras 
e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta em 
forma de cone e orifícios ovais laterais proporcionais ao 
calibre. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de 
comprimentos gravados externamente. Embalagem individual 
com selagem eficiente que garanta a integridade do produto 

UN BIOBASE BIOBASE Aprovado   
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até o momento de sua utilização, permita a abertura e a 
transferência com técnica asséptica, contendo externamente 
os dados de identificação, procedência, número de lote, 
método, data de validade de esterilização, data de fabricação 
e/ou prazo de validade.Registro no M.S./ANVISA. Apresentar 
CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) 
meses a partir da data de entrega. Unidade. Apresentar 
amostra. 

CIRURGICA 
UNIÃO LTDA 

160 

030.36.01761 - Sonda uretral, estéril, descartável, calibre nº 
10, confeccionada em polivinil transparente, atóxico, 
maleável, siliconizada, que não cause trauma, medindo 
aproximadamente 40cm. Extremidade distal com conector 
plástico com tampa articulada, permitindo conexões seguras 
e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta em 
forma de cone e orifícios ovais laterais proporcionais ao 

calibre. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de 
comprimentos gravados externamente. Embalagem individual 
com selagem eficiente que garanta a integridade do produto 
até o momento de sua utilização, permita a abertura e a 
transferência com técnica asséptica, contendo externamente 
os dados de identificação, procedência, número de lote, 
método, data de validade de esterilização, data de fabricação 
e/ou prazo de validade.Registro no M.S./ANVISA. Apresentar 
CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) 
meses a partir da data de entrega. Unidade. Apresentar 
amostra. 

UN BIOBASE BIOBASE Aprovado   

CIRURGICA 
UNIÃO LTDA 

161 

030.36.01762 - Sonda uretral, estéril, descartável, calibre nº 
14, confeccionada em polivinil transparente, atóxico, 
maleável, siliconizada, que não cause trauma, medindo 
aproximadamente 40cm. Extremidade distal com conector 
plástico com tampa articulada, permitindo conexões seguras 
e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta em 
forma de cone e orifícios ovais laterais proporcionais ao 
calibre. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de 
comprimentos gravados externamente. Embalagem individual 
com selagem eficiente que garanta a integridade do produto 
até o momento de sua utilização, permita a abertura e a 
transferência com técnica asséptica, contendo externamente 
os dados de identificação, procedência, número de lote, 
método, data de validade de esterilização, data de fabricação 
e/ou prazo de validade.Registro no M.S./ANVISA. Apresentar 
CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) 
meses a partir da data de entrega. Unidade. Apresentar 
amostra. 

UN BIOBASE BIOBASE Aprovado   

MARINGA 
HOSPITALAR 

DISTR DE 
MEDICAMENTOS 
E CORRELATOS 

EIRELI 

162 

030.36.01763 - Soro fisiológico estéril solução isotônica de 
cloreto de sódio a 0,9%, envasado em frasco estéril, para 
injetáveis e ou inalação, ampola com 10ml, constando 
externamente os dados de identificação, procedência, volume, 
número de lote, data de validade de esterilização, data de 
fabricação e/ou prazo de validade. Registro no M.S./ANVISA. 
Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 
(doze) meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra. 

AMP Equiplex 10ml Aprovado   

MEDIMPORT 
COMERCIO DE 

PRODUTOS 
HOSPITALARES 

EIRELI-EPP 

163 

030.36.01764 - Soro fisiológico estéril solução parenteral 
isotônica de cloreto de sódio a 0,9%, sistema fechado, 
envasado em bolsa flexível em PVC com 500ml, constando 
externamente os dados de identificação, procedência, volume, 
número de lote, data de validade de esterilização, data de 
fabricação e/ou prazo de validade. Registro no M.S./ANVISA. 
Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 
(doze) meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra. 

UN JP   Aprovado   

MARINGA 
HOSPITALAR 

DISTR DE 
MEDICAMENTOS 
E CORRELATOS 

EIRELI 

165 
030.36.01765 - SUPORTE PARA COLETOR DE PERFURO 
CORTANTE - 7 LITROS. Apresentar catálogo. 

UN Descarbox 7 litros Aprovado   
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VALLEMED 
COMERCIAL 

EIRELI 
166 

030.36.01766 - Swab para coleta de amostras com meio 
Stuart estéril,haste plástica. contendo externamente os dados 
de identificação, procedência, número de lote, método, data 
de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de 
validade. Registro no M.S./ANVISA. O prazo de validade 
mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de 
entrega. Apresentar amostra. 

Um Cral   Aprovado   

CRISMED 
COMERCIAL 

HOSPITALAR TDA 
168 

030.36.01767 - Teste rápido para gravidez - em tiras - urina, 
sensibilidade HCG-0,25MUI/ML, - caixa com 100 tiras - 
armazenagem em temperatura ambiente Registro no 
M.S./ANVISA. Apresentar amostra. 

CX 
LABOR 
IMPORT 

CX C/ 100 Aprovado   

MARINGA 
HOSPITALAR 

DISTR DE 
MEDICAMENTOS 
E CORRELATOS 

EIRELI 

171 

030.36.01743 - Luva de procedimentos. Tamanho G. 
Confeccionada em puro látex, textura uniforme, ambidestra, 
talcada com amido de milho USP, punho normal (23cm), 
bainha ultra-resistente e hipoalérgica. Embalagem com 100 
unidades, caixa de fácil abertura e resistente ao manuseio 
com os dados de identificação, marca, fabricante, nº de lote, 
data de fabricação, validade e responsável técnico. Registro 
no MS/ANVISA. Apresentar CBPF. Apresentar amostra. 

CX Proced Tamanho G Aprovado   

MARINGA 
HOSPITALAR 

DISTR DE 
MEDICAMENTOS 
E CORRELATOS 

EIRELI 

172 

030.36.01744 - Luva de procedimentos. Tamanho M. 
Confeccionada em puro látex, textura uniforme, ambidestra, 
talcada com amido de milho USP, punho normal (23cm), 
bainha ultra-resistente e hipoalérgica. Embalagem com 100 
unidades, caixa de fácil abertura e resistente ao manuseio 
com os dados de identificação, marca, fabricante, nº de lote, 
data de fabricação, validade e responsável técnico. Registro 
no MS/ANVISA.Apresentar CBPF. Apresentar amostra. 

CX Proced Tamanho M Aprovado   

MARINGA 
HOSPITALAR 

DISTR DE 
MEDICAMENTOS 
E CORRELATOS 

EIRELI 

173 

030.36.01745 - Luva de procedimentos. Tamanho P. 
Confeccionada em puro látex, textura uniforme, ambidestra, 
talcada com amido de milho USP, punho normal (23cm), 
bainha ultra-resistente e hipoalérgica. Embalagem com 100 
unidades, caixa de fácil abertura e resistente ao manuseio 
com os dados de identificação, marca, fabricante, nº de lote, 
data de fabricação, validade e responsável técnico. Registro 
no MS/ANVISA.Apresentar CBPF. Apresentar amostra. 

CX Proced Tamanho P Aprovado   

S.V. BRAGA 
IMPORTADORA 

174 

030.36.01746 - Luva de procedimentos. Tamanho PP. 
Confeccionada em puro látex, textura uniforme, ambidestra, 
talcada com amido de milho USP, punho normal (23cm), 
bainha ultra-resistente e hipoalérgica. Embalagem com 100 
unidades, caixa de fácil abertura e resistente ao manuseio 
com os dados de identificação, marca, fabricante, nº de lote, 
data de fabricação, validade e responsável técnico. Registro 
no MS/ANVISA. Apresentar amostra. Apresentar CBPF. 
Apresentar amostra. 

CX TALGE   Aprovada   

S.V. BRAGA 
IMPORTADORA 

175 

030.36.01747 - Luva para procedimentos, descartável, 
confeccionada em vinil (resina vinílica), não pigmentada (na 
cor natural do vinil), não estéril, face interna e externa lisas 
com virola no punho; e na modelagem ambidestra, sem adição 
de pó absorvível (talco), tamanho P. Caixa com 100 unidades. 
Registro no MS/ANVISA. Apresentar CBPF.Apresentar 

amostra. 

CX DESCARPACK   Aprovada   

 
 

ENCERRAMENTO 
 
As amostras dos vencedores não serão devolvidas, as demais ficarão disponíveis para retirada 
durante o período de 10 (dez) dias após a publicação da homologação, na Secretaria Municipal 
de Administração sito a Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Registro/SP. 

Para os itens cuja amostra foi reprovada, serão convocadas às empresas detentoras da melhor 
oferta subsequente, sendo informado na BLL (bll.org.br) o prazo e condições para tal. 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo Pregoeiro, pelos 
membros da Equipe de Apoio e Equipe Técnica. 
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